
春夏季 0-2000KN 测力计保养方法

在每个不同的季节，所需要保养产品的方法都不一样。所以在我们认识的 0-2000KN 测

力计产品在操作过程中还有保养过程中都是需要以正确地方法来对待。现在已是立春，所以

很多保养、维护方法已经不同了。我们也要跟着季节的变化而做出相应的改变。

我们在使用 0-2000KN 测力计测量时，开始做测量工作时，必须先将产品做一个估量，

正确选择合适量程的测力仪产品。如果超过量程，就必须换合适的测力仪，否则会导致测力

仪产品传感器的损坏。

以下我们来介绍更多详细保养信息：

1.放置的环境须保持清洁，并勿潮湿。

2.同时在春、夏潮湿时，测力仪应注意仪器保存环境，避免仪器锈蚀。

3.长期不使用时，应定期给测力仪充电。

4.进行定期的度校正,保证产品测量的度。

5.更换治具时须注意取放，测力仪以免掉落，碰伤机件。

6.在我们需要搬移仪器时，必须要小心谨慎。

7.感应器为拉、压两用型，测试时勿超过容许负荷，以免损坏。

8.测力仪控制及显示系统为精密电子零件，应尽量独立电源并防止外来干扰。


